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1973 Uluslararas ı  Hemogloblnometri Araş tırmas ı  ve Bulgularmuz 

International Hemoglobinometry Trial of 1973 and Our Findings 

Gazanfer BINGOL" 	Gulesi AYDIN" 

Uluslaras ı  hemoglobin standard ı  haz ı rlamak üzere görevlendi 
rilmiş  bulunan Hollanda (Utrecht) Halk Sa ğ lığı  Enstitüsü, uluslar-
aras ı  siyanmethemoglobin standard ına göre diğer ülkelerce haz ı r-
lanan ulusal siyanmethemoglobin standartlar ı nı n değ erlerini ve bu 
amaçla kullan ı lan metodların uygulanmas ındaki baş ar ı  oran ın' tayin 
etmek ve kar şı laş t ırmak amac ıyla 1973 yı lı nda bir «Uluslararas ı  Ile-
moglobinometri Ara ş tırmas ı » düzenlenmi ş tir. 

Baş l ıca Avrupa, Afrika ve di ğ er baz ı  ülkelerden uluslararas ı  
HiCN standard ından faydalanan 67 laboratuvar ın kat ı ldığı  bu araş -
tı rmaya kürsümüz de Türkiye için haz ı rlanan HiCN standard ından 
(1) yararlanarak kat ı lmış t ı r. 

Yap ı lan bu uluslararas ı  hemoglobinometri ara ş t ı rmas ı  dola-
y ı s ıyla Hollanda Halk Sağ lığı  Enstitüsü taraf ından, ara ş tı rmaya ka-
tı lacağı n ı  daha önceden bildirilen laboratuvarlara hava yolu ile, iki 
taze tam kan örne ğ i, 2 gliserollü hemolizat ve bir siyanmethemoglo-
bin solüsyonu gönderilmi ş , bu örneklerden ilk dördünün hemoglo. 
bin miktarlar ını n, HiCN solusyonun da D 54° değerinin tayini isten-
miş tir. Gümrük i ş lemleri nedeniyle, di ğer ülkelerden biraz daha 
geç bir sürede (yedi gün) elimize geçen örnekler üzerinde dört gün 
içerisinde gerekli tayinleri yap ı larak istenen bilgiler ve deney so-
nuçlar ı  Hollanda'ya gönderilmi ş tir. 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çal ış mada materyal olarak, Hollanda Ulusal Halk Sa ğ lığı  
Enstitüsü taraf ından gönderilen 5 adet bilinmeyen örnek kullan ı l-
dı . Bunlardan tam kan örnkeleri, antikoagülen madde olarak. EDTA 
(1.4 gr/1.) ihtiva ediyordu. Hemolizatlar, Atlanta Bula şı cı  Hasta-
l ı klar Kontrol Merkezinde uygulanan metotla, hemoglobinsiya. 
nit solüsyonu ise uluslaras ı  HiCN standard ı  haz ırlama metoduna 
göre haz ırlanmış tı . (2,3). 

Tam kan ve hemolizatlarda miktar tayinleri modifiye Drabkin 
metoduna göre yap ı ldı  (4). Bu metodta reaktif olarak modifiye 
Drabkin reaktifinden standart olarak da 1972 y ı l ından beri labora-
tuvarımızca Türkiye için haz ırlanmakta olan siyanmethemoglobin 
standard ından. (1) yararlan ıldı . 

Uluslararas ı  Hemoglobinometri Ara ş t ı rmas ı  ile ilgili olarak 
kullandığı mız alet ve metodlar hakk ında istenen bilgilerle bunlar ı n 
cevaplar ı  a şağı ya ç ıkarı lmış t ır. 

METOD 

REAKTİF BILEŞ IMI 

D İ LUSYON ORANI 

Dİ LUSYON TEKNIĞ I 

FOTOMETRE 

DALGA BOYU 

KÜVET TIPI 

KÜVET IÇ ÇAPI 

KÖR ÇÖZELTİS İ NİN BILEŞ IMI 

Siyanmethemoglobin met<xiu 

50 mg. KCN, 200 mg. K, Fe (CN) 6, 1 2. 

Na, CO3/1 1. 

1/251 

El ile 

Beekman DU, 40638 

540 nm. 

Kare 

1.001 can. 

Drabkin solusyonu 

BULGULAR 

Yukarıda aç ıklanan metot, alet ve solusyonlanndan 
mak suretiyle yapt ığı mız deneyler sonucunda a ş ağı daki 
elde ettik : 

ÖRNEK NO.: 1 (tam kan) : 17.4 g/100 ml. 

ÖRNEK NO.: 2 (tam kan) : 13.7 g/100 nal. 

ÖRNEK NO.: 3 (Hemolizat) : 15.9 g/100 ml. 

ÖRNEK NO.: 4 (Hemolizat) : 13.1 g/100 ml. 

ÖRNEK NO. : 5 (HiCN solusyonu) D$40  : 0.404 

yararlar ı - 
değerleri 
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Ara ş t ı rma sonucu bize bildirilen ve do ğ ruya en yak ın olarak 
kabul edilen sonuçlarla, kendi bulgular ımız ın karşı laş t ırı ldığı  bir 
cetvel a ş ağı ya çıkarı lmış t ır. Doğ ruya en yak ın olarak kabul edilen 
bu değerler ICSH Hemoglobinometri Expert Paneli üyeleri taraf ı n. 
dan hesaplanm ış t ır (5). 

LABORATUVARIMIZDA 
ekle edilen değerler 

17.4 gİ 100 ml. 

13.7 g/100 ml. 

15.9 g/100 ml. 

13.1 g/100 ml. 

D 54.0  : 0.404 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

INTERNATIONAL HEMOGLOBINOMETRY TRIAL 1973 
SAMPLE 3 •HEMOLYSATE 

n 

Numune No.: 1 (tam kan) 

Numune No.: 2 (tam kan) 

Numune No.: 3 (hemolizat) 

Numune No.: 4 (hemolizat) 

Numune No.: 5 (H İ CN solusyonu) 

ICSH değerleri 

17.2 g/100 ml. 

13.8 g/lW m ı . 

15.6 g/100 ml. 

12.5 g/100 ml. 

D540  : 0.405 



1N1ERNATIONAL HEMOGLOBINOMETRY TRIAL 197. INTERNATIONAL HEMOGLOBINOMETRY TRIAL 19.73 
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SAMPLE 4 HFMOLYSATE 
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SAMPLE 2 WHOLE BLOOD 

SPECTROPHOTOMETERS 

w
u
e

ın
Oı

ng
  a

n  



n 

101. sampte 1 
whote bkitid all results 

5 
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whote blood ait results 

5 
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101- sample 5 
HiCN solution 

1 q/100 ml 
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INTERNATIONAL HEMOGLOBINOMETRY TRIAL 1973 
COMPARATIVE PRECISION 

Yukarı da açıklanan sonuçlar ın incelenmesi 1, 2, 3 numaral ı  ör-
neklerde civa lambal ı  spektrofotometre ile yapt ığı mız hemoglobin 
tayinlerinin bize bildirilen standart de ğerlere çok yak ın olduğunu 
ve bu değerlerin a şağı daki grafikte aç ı klanan en yak ın değerler top-
luluğu içinde yer ald ığı nı  göstermiş tir. Ancak 4 numaral ı  örnekte 
ki % 1•1 g. l ı k bulgumuzla standart örnekteki % 12.5 luk bulgu 
aras ında klinik yönden önemli olmasa bile laboratuvar yönünden 
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dikkati çeken bir farkl ı l ık bulunduğu saptanm ış tır. 5 numaral ı  
HiCN solusyonunun değerinin, 1/1000 lik bir farkl ı lıkla hemen 
hemen standart bulgu ile ayn ı  olduğu görülmektedir. 

Uluslararas ı  Hemoglobinometri Ara ş t ı rmas ı  sonucu elde edi-
len değerler uluslararas ı  standart değerlerle tam denebilecek bir 
uyumluluk göstermektedir. ✓vvelc?. yayı nladığı mız (1) metodlara 
uymak ve benzer aletler kullanmak sureti ile, taraf ımızdan hazı r-
lanan standart solusyonlarla yap ılacak hemoglobin tayinleri ile, 
uluslaras ı  standartlarla yap ı lacak tayinler sonucunda çok yak ın 
deterler elde edildi ğ i saptanmış tı r. 

SUMMARY 

international Hemoglobinomety Trial of 1973 and Our Findings. 

An international trial in hemoglobinometry has been arrenged 
by Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (Ultrecht) in 1973, in 
which our laboratory has taken part. Five blood samples were sent 
by the institute to the laboratories involved asked to determine the 
hemoglobin values of samples, in addition to this, the absorbance 
value of fifth sample at 540 nm, which was a cyanmethemoglobin 
solution. 

The values we have found in our laboratory were pretty much 
matching with the values deteremined by the organizing laboratory 
in Utrecht. 

Consequently we found that comparable results can be obtained 
if the same method, equipment and the cyanmethemoglobin solu-
tions prepared by ourselves or by Rijks Instituut voor de Volksge-
zondheid in Utrecht were used. 
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